[bookmark: _GoBack]广东省人民医院“肺结节动态良恶性识别”决策系统项目需求

本次院内议价采购限价：70 万元，无论是否单项限价，请各应标商按照采购清单分项报价，采购清单如下：
一、采购清单 
	序号
	名称
	配置描述
	总数

	1
	“肺结节动态良恶性识别”决策系统
	详见参数要求 1、“肺结节动态良恶性识别”决策系统
	1


 
2、 参数要求
1、“肺结节动态良恶性识别”决策系统
	序号
	建设内容
	功能模块
	功能简述

	1
	病例管理模块
	[bookmark: _Toc135214045]（1）病例列表
	该界面显示当前登陆用户所建立的所有病例，选择病例后，界面的右侧显示该病例的DICOM格式二维影像和三维重建模型（若该病例已经进行过有效三维重建且保存过数据）以供阅览。

	
	
	（2）病例搜索
	在搜索框中输入病例的关键词，病例列表仅显示符合搜索内容的的病例。

	
	
	（3）病例的删除、恢复
	单击鼠标右键选中待删除病例，即可显示右键菜单，左键单击删除，即可删除该病例。
被删除的病例可在30天内恢复。30天内未恢复的病例将被永久删除。

	
	
	[bookmark: _Toc135214048]（4）新建病例
	在病例管理界面中的点击“新建”图标，弹出对话框，点击数据导入的图标“胸肺数据”，将弹出选择文件夹对话框，选择目标病例的胸肺DICOM数据所在文件夹，并点击确定，软件将自动导入文件夹内DICOM数据并存储为胸肺图像数据。对话框将自动填入读取得到的病例信息，用户可对信息进行修改。
完成后点击“确定”图标，新建的病例将显示在病例列表中。

	
	
	[bookmark: _Toc132390941][bookmark: _Toc132390940]（5）数据导入导出
	在病例管理界面选择任意病例，点击“导出”图标，弹出路径选择对话框，选择导出路径，进行导出。在目标路径将生成一个以该病例ID命名的文件夹，文件夹存储了该患者的图像和模型信息。该文件夹内数据仅可通过本软件的导入功能读取。
在病例管理界面，点击“导入”按钮，弹出路径选择对话框，选择由本软件导出的文件夹，进行数据的导入，软件将读取文件夹内数据。如文件夹内数据存储格式正确（存储格式为本软件导出的数据格式），则将弹出导入成功对话框，导入的病例将显示在病例列表中。

	
	
	（6）图像预览
	在鼠标移至预览窗口右侧边缘处，显示图层控制滑块，可通过滑块调整当前显示图像切片。
如果当前选中的病例已做过三维重建并保存，则在三维模型预览窗口将显示该病例的三维模型，可通过鼠标控制模型缩放、平移、旋转。若未做三维重建或者未保存三维重建结果，预览窗口不显示三维模型

	
	
	（7）系统设置
	系统设置界面左侧菜单包括“最近删除”、“系统日志”、“医院信息”、“操作手册”、“密钥管理”、“系统升级”、“关于”。界面的中间区域为操作区。

	2
	三维重建模块
	（1）切片浏览
	三维重建界面上的四个阅览窗，分别显示二维的横断面、冠状面和矢状面切片，以及该病例的三维模型。

	
	
	（2）自动重建
	在选择重建组织的下拉菜单中选择需要重建的组织。点击自动重建，界面将弹出重建的进度条，重建完成时，三维模型将显示在阅览窗中。

	
	
	（3）交互重建
	交互重建主要包括：定位工具、笔刷工具与连通域处理工具。

	
	
	
	1）定位功能：在二维三视图中，鼠标移动到任意位置，定位菜单中会实时显示鼠标位置的x,y,z轴位置，以及该位置的CT值。选中“定位线”选项，将在各阅览窗中显示出定位线，定位线交点对应鼠标点击位置。通过单击鼠标左键或者长按鼠标左键移动可以移动定位线交点位置。

	
	
	
	▲2）交互涂抹：如使用交互重建功能，需要对重建目标进行涂抹。在交互重建菜单中选择标签作为重建的目标。可在“当前标签”下拉菜单中进行选择，或使用“新增图层”工具，新建标签。“当前标签”所有可选项均会显示在界面右边的“图层管理”中。选定重建目标的标签，选择合适的笔刷，在二维阅览窗中进行涂抹，涂抹的区域将标记为当前标签的颜色。其中单击（或长按移动）鼠标左键进行涂抹，单击（或长按移动）鼠标右键清除涂抹。将需要重建的组织涂抹，不同的组织涂抹成不同的标签颜色，即可进行下一步处理。

	
	
	
	▲3）显示和处理重建组织：完成重建目标的涂抹后，点击“连通域”图标，将可进行“选择”、“删除”、“保留”和“赋值”处理。在“当前标签”中选择需要进行连通域处理的标签，单击连通域中的“选择”按钮，即开始对该标签所代表的区域进行三维重建。此时连通域菜单中的功能图标不可使用。
完成三维重建后，点击连通域中的“选择”图标，
对所选择的当前标签，在三维模型显示窗中需要操作的连通域进行左键双击，对应连通域变为白色，表示为选中状态，完成连通域选中后，可进行以下连通域操作：
删除：删除选中连通域，非选中连通域不删除。
保留：只保留选中连通域，未选中连通域被删除。
赋值：在下拉菜单中选择需要赋值成的颜色，左键单击“赋值”按钮后，选中连通域被赋值成目标颜色。
完成所有连通域操作后，单击“保存”按钮，即可保存连通域所做操作。

	
	
	（4）图层管理
	图层管理中显示了每一个在自动重建和交互重建时所建立的标签。对标签可进行以下操作：
1）显示/隐藏标签。点击标签左边的眼睛图标，可控制标签的显示/隐藏。勾选“隐藏所有模型”，所有标签模型将隐藏。
▲2）调节标签透明度：长按鼠标左键拖动标签的颜色条，可调节该标签下模型的透明度；也可将鼠标移至三维模型处，长按鼠标左键一秒，待鼠标处出现标签的图标，不松开鼠标左键，继续长按并左右移动，可调节该标签下模型的透明度。
3）标签删除：鼠标移至标签上，点击右键，显示右键菜单，点击删除，即删除该标签。。

	
	
	（5）工具列表
	工具列表包括标注和测量工具。
▲1）测量
在工具列表中点击“测量”图标，设置测量线的刻度值，点击“新增”图标，在二维阅览窗点击待测量的首尾位置，即可生成测量线。
单击鼠标左键选中测量线，点击删除，即可删除测量线。
2）标注
在工具列表中点击“标准”图标，输入文字内容，点击“新增”图标。在二维阅览窗内单击鼠标左键，即可生成标注，标注的位置可调。

	3
	分析模块功能
	（1）非解剖性分割
	在非解剖性分割菜单中，下拉“选择被切割模型”菜单选择拟切割的模型，点击“画分割线”后，在主阅览窗绘制闭合分割线，完成后点击“执行分割”按钮，完成模型分割。此时，在图层管理中会生产一组标签，为被分割的组织。可对分割的标签组织进行显示/隐藏、删除等处理。

	
	
	▲（2）解剖性分割
	在解剖性分割菜单中，下拉“选择血管”菜单选择血管，点击“开始”图标，主窗口将隐藏除目标血管和肺叶外其它组织，并显示血管骨架；在血管骨架上，双击鼠标左键可离断该位置的血管。然后对血管骨架单击鼠标右键，被点击的血管骨架将被随机赋色。可进行多处离断和选择赋色。点击完成，将计算出根据血管骨架进行分割的结果并显示在主阅览窗中。

	
	
	▲（3）模拟染色
	在模拟染色菜单，选择模拟染色类型（正染/反染）和目标血管，点击开始，在主阅览窗中，对目标血管的目标位置双击鼠标左键，目标位置处会生成红色小球作为选中点，点击完成后，肺叶根据目标血管得到模拟染色结果，并显示在主阅览窗中；

	
	
	▲（4）结节特征
	在结节特征菜单，可经算法自动框选结节所在位置，并生成结节的影像特征标签：毛刺、分叶、空泡、空洞；平均密度Hu，最大最小值密度Hu，实性成分占比CTR。自动判别形状分类：类圆形、片状、三角形；

	
	
	▲（5）良恶性判别
	自动赋予结节良恶性判别，恶性需细分为：AAH,AIS,MIA,IAC，转移瘤5类；

	
	
	（4）图层管理
	分析模块具有与三维重建模块类似的图层管理功能，分析模块还可对模拟分割的结果进行标签组管理。针对分割的标签（组），可对其点击鼠标右键，进行重命名、删除、组合、复制至子窗口、移动等操作。
新增模型：鼠标左键点击“新增模型”图标，弹出模型选择框，鼠标左键点击模型，所选择模型会在主阅览窗口中显示，点击“确定”按钮后，阅览窗口新增选择的模型，属性表新增对应的属性项。

	
	
	（5）图片管理
	1)保存图片：在主阅览窗中，点击左上角的截取画面图标，主阅览窗口画面将被截取并在图片管理中列表显示其缩略图。点击缩略图，主窗背景将显示为该缩略图图像。若想消除背景的缩略图，重新选择背景颜色即可。
2)删除图片：点击图片管理列表中的图像，点击“删除图片”，弹出确认对话框，点击确认后，该图片将从本地中被删除，且缩略图也从列表中移除。
3)打开图片：点击“打开图片”图标，将弹出文件选择对话框，选择格式为png、jpg、bmp的图片，点击“确定”后，若文件正确打开，图片列表中显示该图片的缩略图，且主窗口背景显示为所打开的图像，若文件格式不正确，显示打开错误消息提醒。

	
	
	（6）多窗口显示功能
	分析界面中共四个阅览窗口，为一个主阅览窗与三个子阅览窗，主阅览窗可与其中一个子阅览窗绑定，绑定后两者显示的模型内容一致。主阅览窗可显示不同背景、测量线与标注，但子阅览窗不显示，点击子阅览窗中的切换按钮，可将该子阅览窗与主阅览窗绑定。
点击子窗中的同步视角图标，若同步视角按钮为选中状态，则该子窗模型显示视角与主窗一致，移动/转动任意一个同步视角的阅览窗中的模型，所有选中同步视角的阅览窗模型同步移动/转动。

	4
	融合显示模块功能
	（1）摄像采集模块
	1）数据源操作
点击“数据源”下拉框，可选择采集卡（需要连接带SDI接口的医用成像设备）和本地视频作为数据源，选择成功后，会在阅览窗口播放相应数据源。包括播放/暂停及停止按钮。
2）视频录制
按下视频录制的图标，系统开始录制全屏，并显示录制时间，再次按下停止录制，软件将自动保存录制的视频。

	
	
	（2）图片管理模块
	图片管理菜单中显示在分析模块中所截取和打开的图片。点击图片管理下的图片，主阅览窗口中显示所点击图片为背景，若想清除背景图片，重新选择背景颜色即可。

	
	
	（3）主阅览窗口全屏
	鼠标右键双击窗口，全屏显示阅览窗口。在全屏下，鼠标右键双击窗口，退出全屏显示模式。在全屏下，鼠标移动到屏幕右边边缘处，显示模型属性表。当主阅览窗播放视频时，在主阅览窗中双击鼠标左键，视频会播放/暂停。

	
	
	（4）报告打印
	用户在病例管理界面选定病例，点击“报告打印”图标后可进入报告打印页面。可编辑报告内容，并进行打印（需要连接USB接口的打印机）。

	
	
	（5）消息提醒
	软件具有确认消息、提示消息、错误提醒和警告消息四种消息类型，以弹出框的形式出现。
1)确认消息：删除用户，弹出此消息。
2)提示消息：退出三维重建、分析模块和融合显示模块时弹出是否保存的提示。
3)错误提醒：在病例管理页面进行影像导入，导入数据格式不对的情况下，将弹出错误提醒；导出数据时，如数据容量超过存储位置的容量，将弹出错误提醒。
4)警告消息：登入软件后，若发现磁盘内容已满（剩余容量不足10g），则弹出警告信息。



三、商务要求
	项目
	关键控制点
	衡量内容
	目标

	服务响应时间
	现场响应能力
	工作时间
	7x24
（0:00AM--23：59PM）

	
	紧急故障（网络中断、影响重大项目申报）
	响应时间
	<=15分钟

	
	严重故障（网络性能下降）
	响应时间
	<=0.5小时

	
	一般故障（访问外部网站异常）
	响应时间
	<=1小时

	主点
服务周期
	网络故障恢复
	工作时间
	7x24
（0:00AM--23：59PM）

	
	紧急故障（网络中断、影响重大项目申报）
	故障恢复周期
	<=4小时

	
	严重故障（网络性能下降）
	故障恢复周期
	<=6小时

	
	一般故障（访问外部网站异常）
	故障恢复周期
	<=6小时

	分点
服务周期
	故障恢复
	工作时间
	7x24
（0:00AM--23：59PM）

	
	
	故障恢复周期
	<=24小时


1、售后服务要求：
2、交货期：签订合同后 365  天内，完成安装验收；交货地点：广东省人民医院或指定地点
3、付款方式：
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
1）合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
2）软件验收通过后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，向乙方支付合同总金额的70%。
4、保密要求：中标人遵守国家的经济、技术工作保密规定和人的保密工作条例，对标的技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。对人有特殊保密要求的资料或要求特定人员接触的情况，如果中标人不具备相关条件，则提出具体的技术要求，委托人办理。

